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Исх. № 9 от 06.02.2026 г.
По месту требования

Добрый день, уважаемые коллеги!

      Вместе с Анализатором аэрозоля САЧМ 4801-01 при поставке нового прибора 
или после проведения ТО и калибровки к прибору прилагается настроечный файл.
 
     Устанавливать настроечный файл необходимо после каждой новой калибровки.

      Порядок действий по установке настроечного файла:

1. Сохранить настроечный файл в каталог программы Анализатора аэрозоля, 
которая находится на вычислительном устройстве.
2. Удалить существующий настроечный файл с именем основной программы.
3. Сохраненный из письма настроечный файл необходимо переименовать и дать ему
такое же имя как у основной программы.
4. Анализатор готов к эксплуатации с новыми настройками.

В названии настроечного файла номер id не соответствует серийному номера 
Анализатора, это номер контроллера.

 

Генеральный директор                                                              Харакоз С.В.


